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Short Description

Descripción: guia para instalacion de un inclinometro...



Description
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1 DESCRIPCIÓN GENERAL La RST Micro Electro Mechanical Systems (MEMS) Horizontal Inclinómetro sistema representa un gran avance en la tecnología inclinómetro sistema, proporcionando una precisión sin precedentes de eficiencia y facilidad de uso. El sistema se compone de un MEMS Inclinómetro horizontal de la sonda, el sistema de cable, carrete con energía de la batería, y un ™ Pocket PC que funciona como una lectura, análisis, y el dispositivo de almacenamiento de datos. La comunicación inalámbrica entre el carrete de control inclinómetro y el Pocket PC ™ asegura la facilidad de uso y fiabilidad, mediante la eliminación de dos debilidades inherentes a los sistemas convencionales de inclinómetro análogo. Por la eliminación de la conexión física entre el cable de control inclinómetro y el instrumento de lectura no hay preocupación con conectores frágiles, insuficiencia relacionados con los cables y los problemas relacionados con la fiabilidad. De Aquiles talón de cualquier carrete inclinómetro cable de control es el anillo colector necesario para mantener el contacto eléctrico en el carrete gira. Como el sistema es inalámbrico RST del cable de control a la lectura, un anillo colector no es necesario, y no hay problemas asociados continuidad eléctrica. La RST MEMS horizontal Inclinómetro sonda incorpora vanguardia MEMS (Micro Electro Mechanical Systems) proporciona la tecnología de alta precisión y durabilidad. Un estudio muy preciso del inclinómetro la cubierta se utiliza para establecer la posición inicial de la carcasa. Cualquier desviación posterior de la carcasa de este valor inicial (es decir, la lectura de referencia) representan los cambios que ocurren en el subsuelo. La RST MEMS horizontal Inclinómetro sistema puede medir con precisión la velocidad, la profundidad y la magnitud de estas desviaciones. La RST MEMS horizontal Inclinómetro sistema está diseñado para proporcionar perfiles completos de los asentamientos diferenciales. Las aplicaciones típicas incluyen la supervisión de liquidación y oleaje en diques, terraplenes, muros de contención y en los tanques de almacenamiento. La información incluida en este manual describe el uso y cuidado de la RST de MEMS horizontal Inclinómetro sistema. Se proporciona una descripción de cómo tomar las lecturas e interpretar los datos. Para obtener más información sobre la instalación de la cubierta de inclinación, y otros temas relacionados, póngase en contacto con RST Instruments Ltd.



Figura 1 - MEMS final cerrado y abierto del sistema inclinómetro horizontal



2 INTRODUCCIÓN TENGA EN CUENTA Este manual supone que el usuario tiene un conocimiento práctico de cómo utilizar la RST Inclinómetro digital del sistema. La función de los MEMS Inclinómetro horizontal de la sonda es muy similar a los dos ejes estándar (Vertical) de la sonda. Si no están familiarizados con este sistema, por favor, consulte el Inclinómetro digital del sistema Manual de instrucciones (además de este manual). Un estudio inicial se requiere para obtener lecturas de línea base. Los datos de las encuestas futuras serán comparados con la línea de base. De los datos recogidos, el perfil de la cubierta inclinómetro que indica la magnitud



de la solución o tirón se produce. Cada encuesta individual requiere la sonda que se elaborará o tira a través de la cubierta, entonces se invierte y pasa a través de la carcasa de nuevo (la punta de prueba se invierte el final para terminar - no girar axialmente 180 ° como en una encuesta inclinómetro vertical). Las mediciones se recogen en intervalos de 0,5 m con la sonda métricas o intervalos de 2 pies con la sonda imperial. Los datos se recuperan directamente en el iPAQ ™ Pocket PC ™ a través de un enlace inalámbrico con el carrete de cable digital. Un perfil puede ser generada en la lectura inclinómetro inmediatamente después de la encuesta. Por otra parte, los datos pueden ser transferidos a un ordenador e importados en MS Excel u otro software de hoja de cálculo. RST Inclinalysis software ™ también puede utilizarse para reducir de forma rápida y eficiente los datos y generar gráficos. 3 AL RECIBIR LA SONDA MEMS INCLINOMETRO HORIZONTAL:



Figura 2 - MEMS horizontal Detalles Inclinómetro sonda 3.1 ELEMENTOS NECESARIOS Para asignar el perfil de liquidación o tirón, los siguientes elementos son necesarios: 1. MEMS sonda Sensor de inclinación horizontal 2. Inclinómetro por cable y digitales Reel (longitud sitio específico) 3. Tire del cable 4. Inclinómetro de lectura (iPAQ Pocket PC) 5. Inclinómetro carcasa 3.2 FUNCIONALIDAD DE PRUEBA Antes de implementar la unidad en el campo, siempre es una buena idea para probar el instrumento y para comprobar que funciona correctamente. Esta es también una oportunidad para familiarizarse con el RST Inclinómetro digital Programa y su funcionalidad.  Conecte el MEMS horizontal de la sonda a la bobina a través de la final con el número de serie (Top 0 °., Figura 2). Encienda el carrete digital y luego encender el iPAQ Pocket PC ™.  Iniciar el programa digital Inclinómetro y esperar a que la unidad para



conectarse a la bobina (puede tardar unos instantes). El estado de la conexión se puede controlar en la parte inferior de la pantalla del menú principal. Si desea comprobar que la conexión inalámbrica se ha hecho, presione el botón de estado. Aparecerá una pantalla que muestra las conexiones (ver Figura 3.).  En la pestaña de calibración, tipo de sensor debe decir "MEMS" y la punta de prueba de tipo debe decir "digital horizontal" como en la Figura 4.



Figura 3 - Información de la conexión. de Calibración



Figura 4 - Pantalla



Si la información está en blanco, la conexión no se realizó correctamente. Consulte el manual del sistema Inclinómetro digital para más información. Pulse Aceptar cuando haya terminado. Crear un sitio y de la perforación para el instrumento. Cuando termine, pulse el botón Lecturas para mostrar las lecturas en tiempo real de la sonda. La pantalla de lectura debe aparecer como sigue:



Figura 5 - Lecturas de pantalla



Verificar que los aumentos de la sonda de la señal o disminuye a medida que su ángulo con respecto al horizonte. Una desviación positiva se da cuando el Top 0 ° final se incline por encima del extremo superior 180 ° (ver figura 7). Si el sistema no está funcionando como se esperaba, póngase en contacto RST Instruments Ltd. para el apoyo técnico. Verificar que los aumentos de la sonda de la señal o disminuye a medida que su rotación con respecto al eje del horizonte. Una desviación positiva se da cuando el MEMS horizontal de la sonda gire hacia la derecha a lo largo de eje horizontal (Ver Figura 8). Si el sistema no está funcionando como se esperaba, póngase en contacto RST Instruments Ltd. para el apoyo técnico.



4 PROCEDIMIENTO DE FUNCIONAMIENTO Precaución Los MEMS horizontal Inclinómetro sonda casas sensores sensibles y deben ser manejados con cuidado. No deje caer o el impacto de la sonda. Si lo hace, va a crear un importante desplazamiento de la sonda, dañar permanentemente los sensores de la sonda o que requieren ser recalibrado. RST recomienda encarecidamente que la sonda calibrada sobre una base anual para asegurar resultados consistentes y precisos. Nota Asegúrese de que el iPAQ batería esté completamente cargada antes de intentar tomar las lecturas. Consulte el manual Inclinómetro digital para obtener más instrucciones sobre la gestión de la batería. Si el iPAQ Pocket PC ™ de la batería se agota, el programa digital Inclinómetro se perderán y tendrán que ser restaurados de la iPAQ ubicación de copia de seguridad.



Este procedimiento funciona tanto para Cerrar y Abrir Finaliza horizontal sistemas Inclinómetro (Figura 1). 1. Ejecute el cable Tire a través de la carcasa inclinómetro instalado. 2. Retire los tapones roscados de cada extremo de la sonda y guárdelo en un lugar seguro. 3. Pase el cable Tire de la tapa en el conector en el Top 180 ° finales. 4. Conecte el cable Tire a la vista de la tapa del cable de extracción. 5. Conecte el cable digital Inclinómetro al Top 0 ° final de la sonda inclinómetro. 6. Inserte la sonda, Top 180 ° final en primer lugar, instalado en la carcasa de inclinación con las ruedas que se encuentran en la ranura inferior. Asegúrese de que los escritos no están al revés. 7. Tire de la sonda a través de la carcasa hasta que llegue al otro extremo con el cable inclinómetro posible última virola ajustado contra el extremo más cercano de la carcasa. Tome nota de lo lejos que la sonda se inserta, ya que esto tiene que ser de instalación en el Pocket PC ™. 8. Encienda el carrete Inclinómetro digital y poner en marcha el inclinómetro digital de programas en el Pocket PC ™. Consulte el manual de Inclinómetro digital para obtener instrucciones de cómo utilizar la RST Inclinómetro digital del programa. A las necesidades del sitio y de la perforación que se creará. 9. Después de crear un sitio y de la perforación, pulse el botón Lecturas para llevar a cabo una encuesta. La pantalla de lectura debería aparecer como se muestra en la Figura 5. 10. Con el cable de inclinómetro virola apretado contra el extremo de la carcasa y el cable Tire enseñado, permiten la sonda para igualar y luego tomar la lectura (es decir, cuando la barra de ruido en el lado de la unidad está en un mínimo). Pulse Aceptar para avanzar a la siguiente intervalo. 11. Tire del cable hasta que la virola inclinómetro siguiente puede ser colocado firmemente contra el extremo de la funda. 12. 10.11 Repita los pasos hasta que la lectura virola último se ha registrado. 13. El programa digital Inclinómetro continuación, le pedirá que desconecte y gire la sonda. Los siguientes Aparecerá la pantalla:



Figura 6 - Gire a la pantalla de la sonda ADVERTENCIA: NO pulse Aceptar hasta que haya vuelto a conectar la sonda y que! 14. Desconecte el cable de la sonda inclinómetro. 15. Quite la tapa del perno de argolla (con Tire del cable adjunto) y el hilo en el otro extremo de la sonda (Top 0 final DEG). 16. A su vez (no girar) la sonda de 180 grados y luego conectar el cable inclinómetro para el TOP 180 ° final de la sonda. Vuelva a insertar la sonda, TOP 0 ° final en primer lugar, en la cubierta con las ruedas situadas en la ranura inferior. Asegúrese de que los escritos no están al revés. 17. Pulse Aceptar y los pasos Repita 6-12 (tomar una segunda serie de lecturas). Durante el segundo paso, la suma de comprobación instrumento se mostrará en la pantalla de lectura. La suma de comprobación se puede utilizar para medir la calidad de la lectura (identificar si un error de localización se ha hecho). Por favor, consulte el manual del sistema digital Inclinómetro para más información sobre las sumas de comprobación. 18. Desconecte el cable Inclinómetro y Cable Saque y vuelva a colocar tapas de protección. 19. A su regreso a la oficina, limpiar la sonda de asambleas y de la rueda si fuera necesario. 20. Creación y conexión de ActiveSync con su PC de escritorio y copiar los datos a una ubicación segura. Por favor, se refieren al sistema digital Inclinómetro para más información.



5 REDUCCIÓN DE DATOS 5.1 LECTURA Los valores registrados representan el desplazamiento vertical, definido por (½ m) * (sin (a)), donde "a" es el ángulo entre el horizonte y el eje longitudinal de la sonda. Una lectura positiva por parte de Top 0 ° final indica asentamiento y una lectura negativa indica tirón. Lo contrario se aplica si el cable Inclinómetro está conectado con el lado opuesto (Top 180 final DEG). Por ejemplo, la Figura 7 a continuación muestra de solución.



Figura 7 - Desplazamiento vertical Consulte el manual del sistema Inclinómetro digital para obtener instrucciones sobre la reducción de los datos en el campo. Los datos pueden ser graficados en la ™ Pocket PC y errores descubiertos. La reducción de datos se puede realizar de varias maneras, incluyendo: 1. Grafique los datos en el campo en el Pocket PC ™ usando el RST Inclinómetro digital de software. 2. Utilice RST Inclinalysis ™ software en su PC de escritorio o portátil. 3. Importe los archivos *. csv directamente en Microsoft Excel ™. 5.2 de los signos Los MEMS horizontal Inclinómetro sonda casas de dos acelerómetros MEMS, que la inclinación medida en el eje horizontal y la rotación sobre el eje horizontal (ver figura 7 y 8). La correcta instalación de la carcasa inclinómetro intentos de alinear una serie de ranuras en línea con el plano vertical del movimiento esperado. Cuando una cubierta inclinómetro se encuestó por primera vez (es decir, las lecturas de referencia), es necesario insertar el TOP 180 ° final de la primera MEMS horizontal de la sonda en el inclinómetro funda de modo que cada vez q una encuesta se repite, la sonda tendrá siempre la misma orientación en la carcasa. En la práctica, a menudo es difícil de lograr la orientación exacta de los asientos correspondientes a una dirección predeterminada. La ranura más cercana a la dirección del movimiento previsto es por lo general elegida como la dirección de referencia principal. Se recomienda que esta dirección (A +) que están en la caja sí mismo para garantizar las encuestas se realizan de la misma manera cada vez. El azimut de esta dirección surco se puede medir en el sentido de las agujas del reloj desde la dirección de referencia principal (A +). La totalidad de las medidas movimientos inclinómetro se refirió a esta dirección.



La RST MEMS horizontal Inclinómetro sistema utiliza la convención de la industria señal estándar, donde la inclinación en la dirección de los primeros 0 resultados finales DEG en una desviación positiva y la inclinación en la dirección de los primeros 180 resultados finales DEG en una desviación negativa (ver Figura 7) .



Figura 8 - Convenio inclinación Regístrate La rotación en sentido horario en el eje horizontal (al final del TOP 0 ° es hacia usted) da como resultado una desviación positiva y en sentido contrario de rotación sobre el eje horizontal (al final del TOP 0 ° es hacia usted) da como resultado una desviación negativa (ver Figura 8).



Figura 9 - Convenio de rotación Regístrate



6 CUIDADO Y MANTENIMIENTO 6.1 PRUEBA Y CONECTORES REEL El cuidado apropiado y mantenimiento de los MEMS horizontal Inclinómetro punta de prueba y conectores de carrete garantizar un funcionamiento sin problemas de los MEMS horizontal Inclinómetro digital del sistema. Las siguientes directrices cumplirse estrictamente. El incumplimiento de estas directrices puede causar el desgaste prematuro de conector, y en última instancia, el fracaso del conector.  Asegúrese de que la ranura está alineado antes de enroscar el conector juntos.  No apriete demasiado los conectores de cierre en el montaje. Apriete (apretado a mano) es más que suficiente.  Sólo gire el acoplamiento de latón en el conector, no toque el cable de señal en sí.  Evite curvas cerradas en la entrada del cable al conector.  Limpie los tapones y los recipientes con un jabón suave y agua fresca sobre una base regular. No permita que los conectores para obtener excesivamente sucio.  Enjuague con alcohol, permitiendo que el conector se seque al aire. Coloque las tapas de polvo, una vez que el conector esté seco.  De manera regular, lubricar las superficies de contacto con el spray de silicona suministrado. El producto suministrado es de silicona 3M parte Spray # 6204678-4930-3. NO GRASA y evitar el uso de lubricantes a base de disolvente.  La cantidad de spray de silicona utilizada deberá basarse en la frecuencia de uso de la sonda. Un aerosol ligero para cubrir todos los contactos es suficiente después de la limpieza del conector. Asegúrese de que el conector esté limpio y seco antes de aplicar el spray de silicona. contenidas en elElastómeros conector puede verse seriamente perjudicado si se expone a la luz solar disolvente, directa o altos niveles de ozono por largos periodos de tiempo. Siempre vuelva a colocar las tapas de polvo una vez que el conector esté limpio y seco.  Mantenga siempre los tapones limpios y libres de cualquier material extraño. No coloque los tapones en los que tienen el potencial de contaminar.  Utilice siempre las tapas de polvo y mantener los conectores de limpieza para evitar daños en el almacenamiento y cuando estén en uso. Advertencia En ningún caso los lubricantes a base de solventes (como el WD-40) se utiliza como lubricante en los conectores. Estos productos dañan los elastómeros en los conectores que resulta en la pérdida de comunicación con la sonda digital. SÓLO utilice el lubricante de silicona suministrado o RST equivalente aprobado. Si alguna duda o surge alguna pregunta, no dudes en ponerte en contacto con RST Instrumentos para más información. 6.2 INCLINOMETRO SONDA Los MEMS horizontal Inclinómetro sonda consta de componentes de acero inoxidable de alta calidad y está sellada completamente. Después de la encuesta es completa, limpie toda la humedad de la punta de prueba y vuelva a colocar las tapas protectoras en los conectores. Si es necesario, enjuague la sonda con agua limpia y seca. Si la sonda es excepcionalmente sucio, utilice un jabón suave y agua dulce para limpiar. Nunca use solventes para limpiar la sonda y los conectores. Siempre guarde la sonda en su caja original, siempre que no esté en uso. Los acelerómetros de alta precisión de la sonda se puede dañar si la sonda está sometido a vibraciones o golpes excesivos. Mantenga las dos de la sonda y su caso limpia y seca. Si la sonda no se limpia y se seca en el campo, asegúrese de limpiar y secar (incluido el caso) a su regreso a la oficina. Es una buena práctica de no dejar las soluciones corrosivas (agua salada es decir) en la sonda, los conectores y el cable, asegúrese de limpiar las piezas, si se dan estas condiciones. Las ruedas de la sonda se hacen con acero inoxidable de primera calidad endurecido y sometidos a tratamiento térmico. Estas son las más fuertes en el mercado y son extremadamente durables. Las ruedas contienen rodamientos sellados que no requieren mantenimiento, excepto mantenerlos limpios y secos.



6.3 REEL Y CABLE Si es necesario, limpie el cable con un trapo limpio para secar. El cable tiene una cubierta externa de polietileno durable, sólo tiene que utilizar agua y un jabón suave para limpiar si es necesario. 6.4 UNIDAD DE LECTURA Para mantener el ™ Pocket PC en buen estado y funcionan correctamente, hay que adherirse a las siguientes pautas: Nunca quite el Pocket PC de su caja resistente suministrado. No debe haber ninguna razón para eliminarlo, excepto si hay un problema inherente físico con el Pocket PC en sí. La comunicación y la carga puede hacerse exclusivamente a través de los enchufes externos en el caso robusto. Mantenga el Pocket PC ™ lejos de la humedad excesiva y temperaturas extremas. No exponga el ™ Pocket PC a los líquidos o la precipitación. Siempre que todos los enchufes están cerrados, el suministro de casos resistentes cumple con el estándar IP54 contra agua y polvo, además de ser resistente a los impactos, si caídas de hasta cuatro pies del suelo. El enchufe se cubre de un material especial que permite que las funciones inalámbricas de la unidad para funcionar incluso cuando están cerrados. No coloque nada en la parte superior de la ™ Pocket PC para evitar daños a la pantalla. Limpie la unidad limpiando la pantalla y el exterior con un paño suave, humedecido sólo con agua. Evite exponer el Pocket PC ™ a la luz solar directa o luz ultravioleta fuerte durante períodos prolongados de tiempo. También evitar rayar la superficie de la pantalla y golpes contra objetos duros. Utilice el lápiz óptico Pocket PC ™ para evitar que se raye la pantalla. La caja robusta suministrado incorpora un protector de pantalla en el interior para permitir el uso de la pantalla táctil y botones al mismo tiempo mantener el agua y al polvo. Para mayor referencia consulte los manuales del fabricante suministra para el Pocket PC ™. 6.5 CALIBRACIÓN RST recomienda encarecidamente que la sonda se enviará en la calibración anual. Debido a la naturaleza de la alta precisión de los sensores y la sensibilidad de la sonda, la calibración debe hacerse para garantizar resultados de calidad y el rendimiento continuo de la sonda. El uso intensivo en condiciones adversas puede requerir calibraciones que hacer más a menudo. La calibración también debe realizarse si la sonda se ha caído o se daña de ninguna manera. Si sumas a ser significativa y no se deben a errores en el posicionamiento de la sonda o el ruido, la sonda probablemente necesita ser recalibrado. La calibración también debe realizarse después de la sustitución conjunto de la rueda.
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